
 

Oralt vätsketest för 
antikroppar för COVID-19 

Snabbguide 
(Läs hela bruksanvisningen) SARS-CoV-2 Ab-test 

Ät eller drick inte 10 minuter före testet. 
Öppna kitet och identifiera 
komponenterna. 

Varje CovAbScreen™-testkit innehåller: 
A. En (1) överföringspipett 
B. Ett (1) täckt rör med provlösning 
C. En (1) förpackad oral bomullssudd 
D. Ett (1) foliepaket med en testkassett och en 
konserveringspåse 

Tillbehör som krävs men som inte medföljer: Timer 

Tryck långsamt på pipettens 
kula för att överföra 5 droppar 
vätskeprovet till testets port på 
patronen. 

Starta en timer på 15 minuter 
och låt testet köras. 
Avläsningsfönstret börjar visa 
en röd färg när testet körs. 

Manufactured by:  
Diabetomics, Inc. 
2345 NE Overlook Drive  
Suite #140  
Hillsboro, OR 97006  
LN-6137, Rev. B 

RD-Ratio Diagnostics GmbH  
Westerbachstraße 47  
60489 Frankfurt/Main  
Tyskland 

Diabetomics, Inc. 2020 Alla rättigheter reserverade 

För diagnostisk användning in vitro 

Besök www.CovAbScreen.com för fullständiga bruksanvisningar och en procedurvideo 

Vid 15 minuter, utvärdera 
raderna i avläsningsfönstret 
på testkassetten. Gör inte 
detta efter 20 minuter. 

Tolkning av analysresultaten 

Om det finns två rader, både C och T 
(även svaga linjer), så är testet positivt för 

för antikroppar mot COVID-19 

Om det bara finns en C-
linje, så är testet negativt 

för antikroppar mot 
COVID-19 

Om det inte finns någon C-linje är 
testet ogiltigt och testet ska 
upprepas med ett nytt kit. 

Kasta kitet och materialet i det vanliga papperskorgen. 

Ta bort testkassetten från 
förpackningen och placera den 
på en jämn yta. Kassera 
konserveringspåsen. 

Pressa så mycket vätska från 
bomullssudden som möjligt 
genom att trycka på varje sida 
av bomullssudden mot rörets 
insida. Avlägsna och kassera 
bomullssudden. 

Använd överföringspipetten 
till att samla in ett vätskeprov. 
Tryck in kulan helt och släpp 
för att fylla pipetten. 

Försiktigt, utan att stänka, för 
in bomullssudden i vätskan 
som finns i röret och för 
försiktigt bomullssudden upp 
och ner 6-8 gånger för 
frisättning och för att blanda 
den orala vätskan. 

Öppna 
provuppsamlingsröret rörch 
placera det på en plan yta. 

Ta bort den orala 
bomullssudden från 
förpackningen. 

Placera bomullssudden tygände mot den övre tandköttslinjen. För sakta av 
bomullssudden tandköttslinjen från höger till vänster hela vägen till baksidan av 
munnen och upprepa sedan vänster till höger. Vänd bomullssudden och upprepa 
processen på det nedre tandköttet. Borsta inte. 
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