
 

Test de liquide oral pour 
l’anticorps contre la COVID-19 

Guide de référence rapide 
(Lire les instructions d’utilisation complètes) Test de SARS-CoV-2 Ab 

Ne pas manger ni boire 10 minutes 
avant les tests. Ouvrir le kit et identifier 
les composants. 

Chaque kit de test unique CovAbScreen™ 
contient : 
A. Une (1) pipette de transfert 
B. Un (1) tube bouché avec la solution d’échantillon 
C. Un (1) écouvillon oral emballé 
D. Un (1) emballage en aluminium avec une 
cartouche de test et un sac de conservation 

Obligatoire mais non fourni : Minuteur 

Appuyer lentement sur 
l’ampoule de la pipette pour 
transférer 5 gouttes de 
l’échantillon liquide dans le port 
d’échantillonnage sur la 
cartouche. 

Démarrer un minuteur pour une 
durée de 15 minutes et laisser le 
test s’exécuter. La fenêtre de 
lecture commencera à afficher une 
couleur rouge pendant l’exécution 
du test. 

Manufactured by:  
Diabetomics, Inc. 
2345 NE Overlook Drive  
Suite #140  
Hillsboro, OR 97006  
LN-6138, Rev. B 

RD-Ratio Diagnostics GmbH  
Westerbachstraße 47  
60489 Francfort,  
Allemagne 

Diabetomics, Inc. 2020 Tous droits réservés 

Pour un usage de diagnostic in vitro 

Consulter www.CovAbScreen.com pour pour le mode d’emploi complet et une vidéo de la procédure 

À 15 minutes, évaluer les 
lignes dans la fenêtre de 
lecture sur la cartouche de 
test. Ne pas lire après près 20 
minutes. 

Interprétation des résultats du test 

S’il y a deux lignes, C et T (même des 
lignes floues), le test est positif pour les 

anticorps à la COVID-19 

S’il n’y a qu’une ligne C, le 
test est négatif pour 

anticorps à la COVID-19 

S’il n’y a pas de ligne C, le test est 
invalide et le test doit être répété 

avec un nouveau kit. 

Éliminer le kit et les matériaux dans une poubelle normale. 

Retirer la cartouche de test de 
son emballage et la placer sur un 
une surface plane. Éliminer le sac 
de conservation. 

Presser autant de liquide de 
l’écouvillon que possible en en 
appuyant sur chaque côté de 
l’écouvillon contre l’intérieur du 
tube. Retirer et éliminer 
l’écouvillon. 

Utiliser la pipette de transfert 
pour prélever l’échantillon 
liquide. Appuyer 
complètement sur l’ampoule 
et relâcher pour remplir la 
pipette. 

Soigneusement, sans faire 
d’éclaboussures, insérer 
l’écouvillon dans le liquide dans 
le tube et pousser doucement 
l’écouvillon de haut en bas 6 à 
8 fois pour libérer et mélanger 
le liquide oral. 

Ouvrir le système de 
prélèvement d’échantillons le 
placer à niveau à la surface. 

Retirer l’écouvillon oral 
en le sortant de son 
emballage. 

Placer l’extrémité en tissu de l’écouvillon contre la gencive supérieure. Essuyer 
lentement le tube de l’écouvillon le long de la ligne des gencives de droite à gauche 
jusqu’à l’arrière de la bouche, puis répéter de gauche à droite. Retourner l’écouvillon 
et répéter le processus sur la gencive inférieure. Ne pas brosser. 
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