
 

Test del fluido orale 
per anticorpi COVID-19 

Guida rapida di riferimento 
(Leggere le istruzioni complete per l'uso) Test ARS-CoV-2 Ab 

Non mangiare o bere 10 minuti prima 
del test. Aprire il kit e identificare i 
componenti. 

Ogni kit per test singolo CovAbScreen™ 
contiene: 
A. Una (1) pipetta di trasferimento 
B. Una (1) provetta con tappo con soluzione 
campione 
C. Un (1) tampone orale confezionato 
D. Una (1) confezione in alluminio con una 
cartuccia per il test e un sacchetto  
di conservante 

Necessario ma non in dotazione: timer 

Premere lentamente il bulbo 
della pipetta per trasferire 5 
gocce di campione liquido 
sull'apposita porta sulla 
cartuccia. 

Avviare un timer per 15 minuti 
e consentire l'esecuzione del 
test. Durante l'esecuzione del 
test, nella finestrella di lettura 
comparirà una colorazione 
rossa. 

Manufactured by:  
Diabetomics, Inc. 
2345 NE Overlook Drive  
Suite #140  
Hillsboro, OR 97006  
LN-6141, Rev. B 

RD-Ratio Diagnostics GmbH  
Westerbachstraße 47  
60489 Francoforte sul Meno,  
Germania 

Diabetomics, Inc. 2020 Tutti i diritti riservati 

Per uso diagnostico in vitro 

Visitare www.CovAbScreen.com per le istruzioni complete per l'uso e un video procedurale 

A 15 minuti, valutare le righe 
nella finestrella di lettura sulla 
cartuccia del test. Non 
leggere dopo 20 minuti. 

Interpretazione dei risultati del test 

Se ci sono due linee, sia C che T (anche 
linee deboli), il test è positivo per 

anticorpi contro COVID-19 

Se c'è solo una linea C, il 
test è negativo per 

anticorpi contro COVID-19 

Se non c'è la linea C, il test è non 
valido e dovrebbe essere ripetuto 

con un nuovo kit. 

Smaltire il kit e i materiali nei normali rifiuti. 

Rimuovere la cartuccia del test 
dalla confezione e posizionarla su 
una superficie uniforme. Smaltire 
il sacchetto di conservante. 

Spremere quanto più liquido 
possibile dal tampone 
premendo ciascun lato del 
tampone contro l'interno della 
provetta. Rimuovere e smaltire il 
tampone. 

Utilizzare la pipetta di 
trasferimento per raccogliere 
il campione liquido. Premere 
completamente il bulbo e 
rilasciarlo per riempire la 
pipetta. 

Con attenzione, senza produrre 
schizzi, inserire il tampone nel 
liquido nella provetta e spingere 
delicatamente il tampone su e 
giù 6-8 volte per rilasciare e 
mescolare il fluido orale. 

Aprire la provetta per il prelievo 
del campione e posizionarlo su 
una superficie piana. 

Estrarre il tampone 
orale dalla confezione. 

Posizionare l'estremità del tampone in tessuto contro il bordo superiore della 
gengiva. Strofinare lentamente il tampone su tutto il bordo gengivale da destra a 
sinistra fino alla parte posteriore della bocca e poi ripetere da sinistra a destra. 
Capovolgere il tampone e ripetere il processo sulla gengiva inferiore. Non spazzolare. 
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