
 

Syljen COVID-19- 
vasta-ainetesti 

Pikakäyttöopas 
(Lue täydelliset käyttöohjeet) SARS-CoV-2-vasta-ainetesti 

Älä syö tai juo 10 minuuttia ennen 
näytteen ottoa. Avaa pakkaus ja 
tunnista välineet. 

Jokainen CovAbScreen™ -kertakäyttöpakkaus 
sisältää: 
A. Yksi (1) siirtopipetti 
B. Yksi (1) korkilla suljettu näyteliuosputki 
C. Yksi (1) pakattu vanupuikko oraaliseen käyttöön 
D. Yksi (1) kalvopakkaus, jossa on yksi testikasetti 
ja yksi säilytyspussi 

Vaaditaan, mutta ei sisälly pakkaukseen: ajastin 

Paina hitaasti pipetin nuppia ja 
siirrä 5 tippaa nestenäytettä 
kasetin porttiin. 

Aseta ajastin käyntiin 15 
minuutiksi ja odota, että testi 
valmistuu. Lukuikkunassa 
alkaa näkyä punaista väriä 
testin suorittamisen aikana. 

Manufactured by:  
Diabetomics, Inc. 
2345 NE Overlook Drive  
Suite #140  
Hillsboro, OR 97006  
LN-6150, Rev. A 

RD-Ratio Diagnostics GmbH  
Westerbachstraße 47  
60489 Frankfurt / Main  
Saksa 

Diabetomics, Inc. 2020 Kaikki oikeudet pidätetään 

In vitro -diagnostiikkakäyttöön 

Käy osoitteessa www.CovAbScreen.com löytääksesi täydelliset käyttöohjeet ja ohjevideon toimenpiteeseen 

15 minuutin kuluttua tulkitse 
testikasetin lukuikkunassa 
näkyvät viivat. Älä tee 
tulkintaa enää 20 minuutin 
jälkeen.. 

Testitulosten tulkinta 

Jos viivoja on kaksi, sekä C että T (myös 
heikosti näkyvät), testi on positiivinen 

COVID-19:n vasta-aineille 

Jos näkyy vain C-viiva, testi 
on negatiivinen COVID-19:n 

vasta-aineille 

Jos C-viivaa ei näy, testi on 
virheellinen ja se tulee suorittaa 

uudestaan uudella 
testipakkauksella. 

Hävitä pakkaus ja materiaalit tavallisten jätteiden mukana. 

Ota testikasetti pakkauksestaan ja 
aseta se tasaiselle pinnalle. Hävitä 
säilytyspussi. 

Purista vanupuikosta niin paljon 
nestettä kuin mahdollista 
painamalla vanupuikon 
kumpaakin puolta putken 
sisäosaa vasten. Poista ja hävitä 
vanupuikko. 

Käytä siirtopipettiä ja kerää 
nesteestä näyte. Paina nuppi 
kokonaan kasaan ja päästä 
irti, jotta pipetti täyttyy. 

Aseta vanupuikko varovasti 
nesteen läikkymättä putkessa 
olevaan nesteeseen ja liikuta 
puikkoa varovasti ylös ja alas 
6–8 kertaa, jotta sylki irtoaa ja 
sekoittuu nesteeseen. 

Avaa näyteliuosputki ja aseta 
se tasaiselle pinnalle. 

Poista vanupuikko 
pakkauksestaan. 

Aseta vanupuikon kangaspää yläleuan ikeniä vasten. Pyyhi vanupuikolla ikeniä 
hitaasti oikealta vasemmalle aina suun takaosaan saakka, ja toista sitten vasemmalta 
oikealle. Käännä vanupuikko ympäri ja toista prosessi alaleuan ikeniä vasten. Älä 
harjaa. 
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