
 

Test av oral væske for 
COVID-19-antistoff 

Hurtigveiledning 
(Les hele bruksanvisningen) SARS-CoV-2 Ab-test 

Ikke spis eller drikk 10 minutter før 
testen. Åpne settet og identifiser 
komponentene. 

Hvert enkelt CovAbScreen™ testsett 
inneholder: 
A. én (1) overføringspipette 
B. én (1) hettehylse med prøveoppløsning 
C. én (1) pakket oral vattpinne 
D. én (1) foliepakke med en testpatron og én 
konserveringspose 

Påkrevd, men ikke gitt: tidtaker 

Trykk sakte på kulen til pipetten 
for å overføre fem dråper av 
væskeprøven til prøveporten på 
patronen. 

Start en tidtaker på 15 
minutter og la testen kjøre. 
Lesevinduet begynner å vise 
en rød farge når testen kjører. 

Manufactured by:  
Diabetomics, Inc. 
2345 NE Overlook Drive  
Suite #140  
Hillsboro, OR 97006  
LN-6151, Rev. A 

RD-Ratio Diagnostics GmbH  
Westerbachstraße 47  
60489 Frankfurt / Main  
Germany 

Diabetomics, Inc. 2020 MED ENERETT 

For in vitro diagnostisk bruk 

Besøk www.CovAbScreen.com for fullstendig bruksanvisning og en prosedyrevideo 

Etter 15 minutter, evaluer 
linjene i lesevinduet på 
testpatronen. Ikke les av etter 
20 minutter. 

Tolkning av testresultater 

Hvis det er to linjer, både C og T (til og 
med svake linjer), testen er positiv for 

antistoffer mot COVID-19 

Hvis det bare er en C-linje, 
testen er negativ for 

antistoffer mot COVID-19 

Hvis det ikke er noen C-linje, er 
testen ugyldig og testen skal 
være gjentas med et nytt sett. 

Kast settet og materialene som vanlig søppel. 

Fjern testpatronen fra 
emballasjen og plasser den på en 
jevn overflate. Kast 
konserveringsposen. 

Klem så mye væske fra 
vattpinnen som mulig ved å 
trykke på hver side av 
vattpinnen mot innsiden av 
røret. Fjern og kast vattpinnen. 

Bruk overføringspipetten til å 
samle opp væskeprøven. 
Trykk på kulen helt og slipp 
pipetten. 

Forsiktig, uten å sprute, sett 
inn vattpinnen i væsken i røret 
og skyv forsiktig vattpinnen 
opp og ned 6–8 ganger for å 
slippe og bland oralvæsken. 

Åpne oppsamlet prøve. og 
plasser den på en jevn 
overflate overflaten.. 

Ta ut den orale 
vattpinnen. fra 
emballasjen. 

Plasser tøyenden av vattpinnen mot den øvre tannkjøttkanten. Tørk vattpinnen sakte 
over tannkjøttkanten fra høyre til venstre helt til baksiden av munnen, og deretter 
gjenta fra venstre til høyre. Vend vattpinnen og gjenta prosessen på den nedre 
tannkjøttet. Ikke børst. 
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