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12 解读检测结果 

若出现C和T两条线（即使微弱呈

现），则新冠病毒抗体检测抗体

检测呈阳性

若只有一条C线，则新

冠病毒抗体检测抗体

检测呈阴性

若没有C线，则检测无效，

应使用新的试剂盒重新进行

检测。

将试剂盒和材料丢入普通垃圾中进行处置。
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2
打开样本采集管，并置于

水平表面上。 3
从包装中取出口腔拭

子。 4
将拭子的布头靠在上牙龈线上。沿着牙龈线，从右向左，缓慢擦拭拭子，直至口腔深

处，然后，从左至右重复擦拭。翻转拭子，在下牙龈上，重复上述过程。不要抹涂。 

6
将拭子的每一侧压向试管内部，

从拭子中挤出尽可能多的液体。

取出拭子，并废弃之。 

9
缓慢按下移液管的吸球，将5

滴液体样本转移至试剂盒的样

本端。 

10 
计时器开始15分钟计时，然

后，运行检测。在运行检测

时，读数窗将开始显示红色。 

15:00 

11 
15分钟后，评估检测试剂盒

上读数窗中的线条。20分钟

后，请勿读数。

00:00
0

7
从包装中取出检测试剂盒，并置

于水平表面上。废弃保鲜袋。 
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CovAbScreenTM

SARS-CoV-2 Ab检测 

新冠病毒抗体检测抗体口腔液检测 快速参考指南 
（请阅读完整的使用说明） 

1
检测前 10分钟，请勿进食或饮

水。打开试剂盒，并识别组件。 

每个CovAbSc reenTM单人份试剂盒包含： 

A. 一（1）支移液管

B. 一（1）支装有样本溶液的带盖试管

C. 一（1）支独立包装的口腔拭子

D. 一（1）个铝箔包，内有一个检测试剂盒和一个保鲜袋

COVID-19 Ab 
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必需但未提供：计时器 

5
小心地将拭子插入试管中的液体中，

不得溅出，并轻轻地将棉签上下推动

6-8次，以释放并混合口腔液。

6-8

倍

8
使用移液管，收集液体样

本。完全按下吸球，并松

开，以填充移液管。 

A 

http://www.covabscreen.com/



